PREFEITURA DE

OTACILIO COSTA

M

Otacilio Costa, 12 de maio de 2021

Memorando 135/2021

De: Secretaria de Saude
Destino: Al

Assunto: RESPOSTA AQ PEDIDO DE IM PUGNACAO AQ EDITAL DE LICITACAO
Prioridade: URGENTE

Venho por meio deste, analisar o pedido de impugnagédo referente ao Edital do Pregdo Eletrénico n®
004/2021 - REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual Aquisi¢do de Aparelho de Ultrassom, apresentado
pela empresa PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI.

Razbes apresentadas pela empresa supracitada:

12

Fol detectada no edital de licitagdo uma falha no texto relativa a especificagao do
objeto apresentado.

No anexo I, na coluna Especificagdo, consta:

Onde se lé: “Software para elastografia, andlise qualitativa e quantitativa nos
transdutores convexo e linear; Software de elastografia Shear Wave para analisar o
grau de rigidez do tecido come um valor absoluto, sem mover o transdutor ou
comprimir os tecidos, com apresentagdo de resultados qualitativos e quantitativos de
velocidade e kPa, pelo menos nos trandutores convexo e linear”,

Alterar para: Software para elastografia, andlise qualitativa nos transdutores
endocavitdrio e linear; Software elastografia qualitativa e semi-quantitativa para
analisar o grau de rigidez do tecido, através de compressio, com apresentacio de
resultados qualitativos pelos menos nos transdutores endocavitario e linear.

Motivo: O software para elastografia quantitativa possui um valor agregado
incompativel com verba disponibilizada.

Parecer: A elastrografia por strain tem aplicagdes diferentes da elastografia por shear wave, além de que
trata-se de uma possibilidade de aquisigdo futura, ndo agregam custo extra ao fornecedor.
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Sugestio, retirar onde se l1&: “Software de visualizagdo de constrate em tempo real
com fungdo Flash e Replanish, para estudos de perfusdo; Upgrade futuro para software
de cardiologia completa incluindo acoplamento de transdutor transesofdgico
multiplano (adulto e infantil0 e possibilidade de eco de estresse com recurso Wall
Motion Scoring e possibilidade de protocolos programdveis pelos usudrios; Software
com ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliagdo de mobilidade e
desempenho da dindmica ventricular pelo método “Speckle Tracking”, método visual
e quantitativo incluindo dados como: velocidade, strain, strain rate, displacement,
andlise de dissincronia para avaliagdo de uso de marca-passos; Software que permita
correlagdo espacial e sincronizagdo dos planos de imagem entre diferentes
modalidades (US, CT, MR) em tempo real (Fusdo de Imagens) para orientagdo em
procedimentos invasivos (bidpsia), andlise ao equipamento, sem necessidade de
estagdo de trabalho externa, com interface direta entre o equipamento e os dados do
paciente.”

Motivo: Este Upgrade futuro solicitado é um software muito especifico e com custo
muito alto, possibilidade a disponibilidade em nossos equipamentos apenas da linha
Premium, sendo assim, a Samsung ndo consegue participar pela incompatibilidade
da verba disponibilizada. Retirando este item, a Samsung podera participar com um
de nossos modelos de equipamento onde que 02 anos seguidos é a mdquina mais
vendida do Brasil de todas as marcas e modelos

Parecer: Esses softwares s3o possibilidades futuras, ou seja, ndo agregam custo extra ao fornecedor, mas
o equipamento ofertado deve ser capaz de realizar esses modos de imagem adquirindo posteriormente o
software.

Conclusdo:

Diante do exposto, indeferimos a impugnagdo apresentada pela empresa PAULO CAMARGO ULTRA-SOM,
SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI.

Cordialmente,
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